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INTRODUKTION

Tak fordi du valgte en TANITA Body Composition Monitor.

Denne skcerm er en i en bred vifte af hjemmeplejeprodukter produceret

af TANITA. Denne brugsanvisning vil guide dig gennem opscetnings-
procedurerne og skitsere de vigtigste funktioner. Opbevar det venligst

til fremtidig reference. Yderligere information om sund livsstil kan findes
pd vores hjemmeside www.tanita.com. TANITA produkter inkorporerer

den seneste kliniske forskning og teknologiske innovationer. Alle data
overvdéges af vores TANITA Medical Advisory Board for at sikre ngjagtighed.
Bemcerk: Laes denne brugsanvisning omhyggeligt, og opbevar den ved handen til fremtidig
reference.

Sikkerhedsforanstaltninger

Bemcerk, at personer med et elektronisk medicinsk implantat, sésom en pacemaker, ikke bar
bruge en Body Composition Monitor, ndr den passerer en lavt elektrisk signal gennem kroppen,
som kan forstyrre dens funktion. Gravide kvinder ber kun bruge veegtfunktionen. Alle andre
funktioner er ikke beregnet til gravide kvinder.

Placer ikke denne skcerm pd glatte overflader, sdsom et vadt gulv.

Vigtige bemcerkninger til brugere
Denne kropsfedtmonitor er beregnet til voksne og bern (i alderen 5 — 17) med inaktiv til moderat
aktiv livsstil og voksne med atletiske kropstyper.

TANITA definerer "atlet” som en person, der er involveret i intens fysisk aktivitet pa cirka 12 timer
om ugen, og som har en hvilepuls pd cirka 60 slag i minuttet eller mindre. TANITAs
atletdefinition omfatter "lifetime of fitness” personer, der har veeret i form i drevis, men som i
ojeblikket trazner mindre end 12 timer om ugen. Funktionen til kropsfedtmonitor er ikke
beregnet til gravide kvinder, professionelle atleter eller bodybuildere.

Registrerede data kan gd tabt, hvis enheden bruges forkert eller udscettes for elektriske
overspcendinger. TANITA pdtager sig intet ansvar for evt form for tab fordrsaget af tab af
registrerede data.

TANITA pdtager sig intet ansvar for nogen form for skade eller tab forarsaget af disse enheder, eller
nogen form for krav fremsat af en tredjepart.

Bemcerk: Estimat for kropsfedtprocent vil variere med maengden af vand i kroppen og kan blive
pavirket af dehydrering eller over-hydrering pd grund af faktorer som alkoholforbrug,
menstruation, sygdom, intens troening osv.



FOR DIN SIKKERHED

Dette afsnit forklarer de forholdsregler, der skal treeffes for at undga skader pa brugerne af
denne enhed og andre, og for at forhindre skade pé& ejendom. Gor dig venligst bekendt med
disse oplysninger for at sikre sikker betjening af dette udstyr.

w M Undladelse af at felge instruktionerne, der er fremhcaevet med dette meerke, kan
q rn I ng resultere i dedsfald eller alvorlig personskade.
c t' Hvis instruktionerne, der er fremhaevet med dette mcerke, ikke folges, kan det
q u Io n resultere i personskade eller skade p& ejendom.

Dette mcerke angiver handlinger, der er forbudte.

Forbudt

Dette maerke angiver instruktioner, som altid skal folges.

Pdkroevet

B A\ Warning

Denne monitor md ikke bruges af personer med pacemakere eller andre medicinske implantater.
Denne monitor sender en svag elektrisk stram gennem kroppen, som kan forstyrre og forarsage fejlfunktion af
elektriske medicinske implantater, resulterer i alvorlig skade p& brugeren.

Fortolkning af r ger (f.eks. ing af r
madlingerne) skal udferes af en fagmand.
Implementering af vaegttabsforanstaltninger og traeningsprogrammer baseret pd selvanalyse kan veere skadeligt
for dit helbred. Folg altid réd fra en kvalificeret fagmand.

og formulering af traeningsprogram baseret pa

g

Treed ikke pé kanten af platformen. Spring ikke op pé skeermen.
Hvis du ger det, kan du falde eller glide, hvilket kan resultere i alvorlig skade.

Forbudt

Placer ikke denne skaerm pé en glat overflade, sésom et vadt gulv.
Hvis du ger det, kan du falde eller glide, hvilket kan resultere i alvorlig skade. Det kan ogsd fé& vand til at treenge ind i
monitoren, hvilket resulterer i beskadigelse af interne komponenter.

Tab ikke genstande pé skaermen. Undgé overdreven stad eller vibration pa skaermen.
Hvis du ger det, kan det beskadige glasset, hvilket kan resultere i personskade.

I A\ caution

Std ikke pd skaermen.

stik ikke fingrene ind i mellemrum eller huller.
Det kan resultere i personskade.

Brug ikke genopladelige batterier.

Brug ikke gamle batterier sammen med nye batterier eller en blanding af forskellige typer batterier pad samme tid.
Hvis du ger det, kan det medfere, at batterivceske Icekker, eller at batterierne bliver for varme og gc"xr i stykker, hvilket
kan medfere beskadigelse af monitoren eller personskade.

Forbudt Lad aldrig et spaedbarn eller et lille barn beere skazrmen.
Barnet kan tabe monitoren, hvilket kan resultere i skade.

Denne skaerm er kun beregnet til hjemmebrug.

Denne monitor er ikke beregnet til professionel brug, herunder hospitaler, medicinske eller fitnessfaciliteter. Den er
ikke udstyret med de ngdvendige komponenter til tungt brug. Brug af skcermen pd et professionelt sted vil
ugyldiggere garantien.




Placer skeermen pé en hérd, flad overflade, hvor der er minimal vibration for at sikre sikker og
nojagtig mdling.

Undgd overdreven stad eller vibration pé& skaermen.
Hvis du ger det, kan det beskadige skcermen eller f& den til at fungere forkert, eller det kan medfere, at indstillinger bliver
slettet.

Brug eller opbevar ikke denne skaerm pé felgende steder.

¢ Placeringer, der er udsat for direkte sollys, i ncerheden af varmeapparater eller direkte udsat for luft fra klimaanlceg osv.
« Steder, hvor der er alvorlige temperaturcendringer eller en stor mcengde vibrationer.

« Placeringer med hgj Iluftfugtighed eller fugt.

Hvis du ger det, kan det beskadige skaermen eller f& den til at fungere forkert.

Treed ikke p& skaermen, nér din krop er vad (umiddelbart efter et brusebad eller bad osv.).
Serg for at terre din krop og fedder grundigt, fer du bruger skaermen. Undladelse af at gere det kan fd dig til at glide eller
falde, hvilket kan resultere i personskade. Ogsa den monitoren kan ikke tage ngjagtige mal, hvis din krop eller fedder er vade.

Holdes veek fra vand.

Brug ikke kogende vand, benzen, fortynder osv. til at rengore skaermen.
Altid Hvis skcermen bliver snavset, skal du lcegge en bled klud i bled i vand eller neutralt husholdningsrengeringsmiddel, vride den
grundigt ud og terre skcermen af. Brug en ter klud til at terre skaermen af.

Forseg ikke at skille skaermen ad. Modificer ikke dette udstyr p&4 nogen méde.
Vask ikke monitoren i vand.

Nedscenk ikke denne skcerm i vand.

Hvis du ger det, kan det beskadige skaermen eller f& den til at fungere forkert.

Sorg for at indscette batterierne med polariteterne (+, -) i den rigtige position.
Hvis batterierne er sat forkert i, kan batterivaeske laskke og beskadige gulvet. (Hvis du ikke har til hensigt at bruge denne
skeerm i en laengere periode pd tid, er det tilrédeligt at fjerne batterierne fer opbevaring.)

Brug ikke monitoren i ncerheden af andre pr sésom mikr gt , der L elektromagnetiske bolger.
Hvis du ger det, kan det medfare, at monitoren ikke fungerer korrekt, hvilket forhindrer ngjagtige malinger.

En anden person bor hjcelpe personer med handicap, som méske ikke er i stand til at tage en mdling alene.

EGENSKABER OG FUNKTIONER

Maleplatform

Hukommelses-
kortslot l

Display skcerm
H&ndelektroder

Elektroder
Hukommelseskort*

AA-storrelse batterier
( \'
II
/
y

ESLLT Segment

g Knap

Visceralt fedt kna
Indstil/resultat-knap
Fortid knap

Nogle til kun
voegt

Personlige Pileknapper

nggler

*Bemeerk: Brug det medfglgende SD-hukommelseskort. Andre SD-hukommelseskort er ikke
garanteret at fungere med denne skocerm.
SD-logoer er varemcerker eller registrerede varemcerker tilhgrende SD-3C LLC i USA, andre
lande eller begge dele.
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FORBEREDELSER FOR BRUG

£, Aomsomuist A Iscetning af batterier

Abn batteridoekslet p& bagsiden af mdleplatformen. Indscet de
medfalgende AA-batterier som vist.
B @@ Bemcerk: Serg for, at batteriernes polaritet er indstillet korrekt. Hvis
) batterierne er forkert placeret, kan voesken loekke og beskadige gulve.
Hvis du ikke har til hensigt at bruge denne enhed i lcengere tid, er det
tilrédeligt at fjerne batterierne fer opbevaring.
Retning af Bemcerk venligst, at de medfglgende batterier fra fabrikken kan have
batterierne e .

nedsat energiniveau over tid.

=

A Placering af monitoren

Placer mdleplatformen pd en hdrd, flad overflade, hvor der er minimal
% vibration for at sikre sikker og ngjagtig maling.

Bemcerk: For at undgd mulig skade md du ikke troede pd kanten af

platformen.

Handteringstips

Denne skcerm er et proecisionsinstrument, der anvender den nyeste teknologi.

Folg disse instruktioner omhyggeligt for at holde enheden i den bedste stand:

¢ Forseg ikke at adskille maleplatformen.

¢ Opbevar enheden vandret, og placer den, sé knapperne ikke bliver trykket ind ved et uheld.

¢ Undgd overdreven stad eller vibration pd enheden.

* Placer enheden i et omrdade fri for direkte sollys, varmeudstyr, hgj luftfugtighed eller ekstreme
temperaturcendringer.

» Nedscenk aldrig i vand. Brug alkohol til at rengere elektroderne og glasrens (péferes farst en kiud) for at
holde dem skinnende; undgé sceber.

» Troed ikke pd platformen, ndr den er vad.

* Tab ikke genstande pd platformen.

AT FA NOJAGTIGE LESNINGER

For at sikre najagtighed ber afloesninger foretages uden tgj og
under konsekvente hydreringsforhold. Hvis du ikke klceder dig af,
skal du altid tage dine sokker eller stramper af, og serg for, at dine
fodsdler er rene, for du troeder pd madleplatformen.

Serg for, at dine heele er korrekt justeret med elektroderne pd
maleplatformen. Bare rolig, hvis dine fedder virker for store til
enheden - ngjagtige aflcesninger kan stadig opnds, hvis dine tceer
hcenger ud over platformen.

Det er bedst at tage afleesninger p& samme tidspunkt af dagen.
Prov at vente cirka tre timer efter at have stdet op, spist eller hard
troening, for du tager malinger.

Mens aflcesninger taget under andre forhold muligvis ikke har den

Heel centreret Tceerne kan

pé elektroder hcenge ud over
maleplatformen

Bemcerk: En ngjagtig aflcesning vil samme absolutte voergi veerdier, er de ngjagtige til at E:)estemme
ikke veere muligt, hvis dine fodsdler cendringsprocenten, sé lcenge aflcesningerne tages pé en

er ikke rene, eller hvis dine knce er ensartet made. Sammenlign voegten for at overvége fremskridt og
bgjede eller du er i siddende stilling. kropsfedtprocent taget under de samme forhold over en periode.

AUTOMATISK SLUKNINGSFUNKTION

Den automatiske nedlukningsfunktion slukker automatisk for stremmen i folgende tilfaelde:

¢ Hvis du afbryder mdleprocessen. Strammen slukkes automatisk inden for 10 til 20 sekunder, afhcengigt af
type operation.

* Hvis en ekstrem vaegt pdaferes platformen.

¢ Under programmering, hvis du ikke rarer nogen af tasterne eller knapperne inden for 60 sekunder.*

* NAr du har afsluttet maleprocessen.

*Bemcerk: Hvis strammen slukker automatisk, skal du gentage trinene fra "Indstilling og lagring af personlige
data i hukommelsen® (s.3).
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INDSTILLING (NULSTILLING) DATO OG TID

Tryk C ¥ ) for at teende for enheden.
1. Indstil ar

Angiv med (C&D og (¥

Tryk pd& SET for at bekroefte.

Indstillingen er fuldfert.

Nulstillingstid
Tryk (W ) ogholdi 3 sekunder for at taende enheden. Folg derefter procedure 1 til 5.
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INDSTILLING OG LAGRING AF PERSONLIGE DATA | HUKOMMELSEN

Du vil kun modtage aflcesninger, hvis data er blevet programmeret til en af de personlige
datahukommelser eller gcestetilstanden. Skaermen kan gemme personlige oplysninger for
op til 4 personer. Tryk pd& SET for at tcende for enheden.

1. Veelg et nummer
Angiv med (—& ) og (¥_). Tryk pd SET for at bekreefte.

3. Veelg Kvinde eller Mand
Kvinde (§) eller mand (), kvinde/atlet (§ &) og mand/atlet (& &)

L

Indstillingen er fuldfert.

For at bruge DCI (Daily Calorie Intake)-funktionen korrekt, skal du indstille aktivitetsniveauet.
Brug (—& > knappen til at angive aktivitetsniveau. Tryk pé SET for at bekrcefte.

Niveau T = Inaktiv livsstil (lidt eller ingen motion)

Niveau 2 = Moderat aktiv livsstil (lejlighedsvis lavintensiv treening)

Niveau 3 = Intens fysisk aktivitet

Bemcerk: Hvis du veelger atlettilstand, vil den automatisk indstille aktivitetsniveauet til niveau 3.
Enheden bipper to gange, og dine programmerede data vil blive vist for at bekreefte.

Strommen vil derefter slukke automatisk.

Bemaoerk: NAr du cendrer fodselsdagen og/eller kan, vil enheden vise "CLr".

Hvis du veelger "JA" ved (& » (¥ ) hjcelp af knapperne, vil eksisterende persondata og
sporingsdata slettes. Hvis du veelger nej’ med (—& ) (¥ ), gemmes ingen nye data

(eksisterende data vil veere ucendret), sé& vil enheden pive siukket.

For at slette personlige data skal du trykke pd& SET og veelge et nummer med (—a » (¥ ) og derefter
trykke p& SET og holde det nede. Displayet vil

vis CLr. Veelg JA eller nejmed (& ) (C¥ ), og tryk pd SET for at bekreefte.
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AT TAGE VAGT OG KROPSFED AFLASNINGER

1. Veelg Personligt datanummer

Tryk pd din personlige tast, og displayet vil vise "0.0".
Bemcerk: Du kan cendre din hgjdeindstilling ved at trykke pé
SET, mens "0.0" vises.

Angiv din hgjde med CGa> (3>, og tryk pd SET for at
bekreefte.

2. Treed pa

Nar "0.0" vises, skal du holde hdndelektroden som vist og trcede op pd platformen.
Enheden bipper to gange, ndr mdlingen er foretaget. Hold venligst stille indtil enheden
bipper.

Bemcerk: Hvis du treeder ind pd platformen, for "0.0" vises, vil displayet vise "Err”

og du vil ikke f& en lcesning.

Sorg for, at alle dine fingre er
i kontakt med elektroderne.

Sp—up

Sorg for, at dine arme er helt
udstrakte, og at dine albuer
ikke rerer din krop.

IO

)

Sorg for, at dine fedder er i
kontakt med alle
elektroderne. FEI~

SR

Boj ikke dine knce.




3. Fa dine aflaesninger

Efter mdlingen viser enheden alle aflcesningerne. G&

ud af veegten, og tryk pd for at se en gnsket 4,:::3 0
afleesning. B ' n
- I >
cuesr  VARITA o
9) Visceralt fedtniveau
o~ L
_meno? (= 9
=
1) Voegt 8) Total kropsvand %
O
= P = I St

2) Kropsfedt %

Metobollsk alder

I

?TEHB° _T :

3) Muscle mass 6

T mr

4) Knoglemasse

=T =T .

Bemcerk: For barn (5-17 &r) viser enheden kun voegt, kropsfedtprocent og BMI.
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SADAN SER MAN LZASNING AF HVERT SEGMENT

Trykke W for at se aflcesningerne af hejre arm, venstre arm, hejre ben, venstre ben og krop,

mens aflcesningerne vises.
Kropsfedtprocent

¥ b

2 S

oy .

P

.

el

o 01 é

Niveauindikator

Niveauerne af
kropsfedtprocent og
muskelmasse for hvert
segment er angivet
med 3 blokke.

Hej  Standard  Lav

Muskelmasse

| (] &
%l] II LH -

RESULT

Bl

- &
= 0! i

11C -
ll.l (]
d\
e Rl
== I :
|Venstre Grml | Hajre arm ‘

|Venstre benl | Hojre ben ‘
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BRUG AF KNAPPEN TIL VISCERALT FEDT

Brugen EEEY giver dig mulighed for at se din viscerale

fedtvurdering, ndr dine mdlinger vises. [

Efter malingen skal du g& af platformen og trykke ]

pd, mens dine aflcesninger vises. _reof (= g
Sl |

VISCERALT FEDTBEdommelse

Denne funktion angiver vurderingen af visceralt fedt i din krop.

Visceralt fedt er det fedt, der er i den indre bughule, der omgiver de vitale organer i
bagagerummet (abdominalomrédet). Forskning viser, at selvom din veegt og kropsfedt forbliver
konstant, cendrer fedtfordelingen sig, efterhdnden som du bliver celdre, og det er mere
sandsynligt, at du skifter til bagagerummet, iscer efter overgangsalderen. At sikre, at du har sunde
niveauer af visceralt fedt, kan reducere risikoen for visse sygdomme, séisom hjertesygdomme,
forhgjet blodtryk og opstéen af type 2-diabetes.

Tanita Body Composition Monitor giver dig en visceralt fedtvurdering fra 1 - 59.

Bedommelse fra 1-12 I
Angiver, at du har et sundt niveau af visceralt fedt. Fortscet med at overvége din vurdering for at
sikre, at den forbliver inden for det sunde omrdde.

Bedemmelse fra 13 - 59

Angiver, at du har et for hgjt niveau af visceralt fedt. Overvej at lave cendringer i din livsstil,
eventuelt gennem kostaendringer eller gget motion.

Kilde: Data fra Columbia University (New York) & Tanita Institute (Tokyo)

Bemcerk:
«Selv hvis du har en lav kropsfedtprocent, kan du have et hgijt visceralt fedtniveau.
«For medicinsk diagnose, kontakt en Icege.

VISCERALT FEDTTREND

Pilen (- ) angiver, om dit viscerale fedtniveau er stigende eller faldende.
Trendindikationen vises kun, nar du maler mindst 5 gange pd 2 uger. Serg for at mdle hver
dag under samme forhold.

e | stigning

Tendens # ------------- forbliver den samme

RS pd faldet
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GENKALD FUNKTION

De tidligere aflcesninger af falgende funktioner kan opnds ved hjcelp af genkaldsfunktionen.
For at 4 tidligere afloesninger skal du trykke pd, mens de aktuelle aflcesninger vises.
For at se andre tidligere aflcesninger, tryk Ca— ¥ for hver gnsket aflcesning. Tryk pé SET
igen for at gd tilbage til den aktuelle resultatvisning.

Du kan ogsa se dine tidligere malinger uden at madle ved at trykke pd din personlige tast og

PAST

Tidligere Iaesning

=T %

1uge for

GAST

2 uger for

it

6 maneder for
Tryk @ for at vise aflcesning af hvert segment, mens tidligere aflcesninger vises.
Tryk for at veelge kropsfedtprocent eller muskelmasse, der skal vises.

-

Bemcerk: For barn (5-17 &r) viser enheden kun voegt, kropsfedtprocent og BMI.
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PROGRAMMERING AF GASTETILSTAND

Geestetilstand giver dig mulighed for at programmere
enheden til engangsbrug uden at nulstille et personligt
datanummer.

Tryk pa [ [FRA eller [GAST], og gé ind pa platformen
med hdndelektroderne.

Tryk p& GUEST for at starte malingen.

Efter mdlingen bipper enheden én gang, og treeder nu
af platformen. Til

indhent dine aflcesninger, indtast dine personlige
oplysninger séisom alder, kan, hojde,

og aktivitetsniveau. Se venligst side 4 for flere detaljer.

6‘:& Elﬁ GUEST

T 35 =

MA KUN VZEGT

Veelg kun veegtnegle

Tryk p& [\ [OFF. Efter 2 eller 3 sekunder vises "0.0" i
displayet, og enheden bipper. Né&r "0.0" vises pd&
displayet, troeder du op pd platformen.
Kropsveegtveerdien vises. Strammen vil derefter slukke
automatisk.

SKIFT AF VAGTTILSTAND

Bemcerk: Kun til brug med modeller, der indeholder vaegten tilstandsomskifter.
Du kan skifte enhedsindikation ved at bruge kontakten pé& bagsiden af h&ndelektroderne

(kg/Ib/st Ib).

12



FEJLFINDING

Hvis felgende problemer opstadr...sa...

. vises pd displayet, eller alle data vises og forsvinder med det samme.
Batterierne er lave. Nér denne meddelelse vises, skal du serge for at udskifte batterierne
med det samme, da svage batterier vil pdvirke

ngjagtigheden af dine mdlinger. Udskift alle batterier pd samme tid med nye batterier.
Bemcerk: Dine indstillinger og tidligere hukommelse vil ikke blive slettet fra hukommelsen,
ndr du fierner batterierne.

. vises under mdling.

Sta venligst pd platformen for at holde bevceegelsen pd et minimum.

Enheden kan ikke méle din voegt ngjagtigt, hvis den registrerer bevoegelse.
Kropsfedtprocenten er mere end 75 %, aflaesninger kan ikke opnds fra enheden.
Afleesningen af kropsfedtprocenten vises ikke.

Serg for, at sokker eller stremper er fiernet, og at dine fodsdler er rene og korrekt justeret
med styrene p& maleplatform.

. vises under méling.

Aflcesning kan ikke opnds, hvis veegtkapaciteten overskrides.

Specifikationer
BC-601/ 602 / 613 Varsel: . .
< Disse mcerker kan findes pd forurenende stoffer
Veegt kapacitet Batterier: Pb Pb= Batteriet indeholder bly,
150kg (330Ib) (23st 8lb) Cd Cd= Batteriet indeholder cadmium,

Veegtstigninger Hg Hg= Batteriet indeholder kviksalv.
0.1kg (0.21b) (0.21b)
Forggelser af kropsfedt

0.1% . ‘ Ikke tilladt at blande batterier med forbruger
Personlig data affald!

4 minder Som forbruger er du juridisk forpligtet til at
Stremforsynin C € returnere brugte eller afladede batterier. Du kan

4 AA batterier (gmedfcalger) aflevere dine gamle batterier p& de offentlige
Stromforbrug indsomlingssteder i-din by, eller hvor de tilsvarende
150 mA maksimum bottene( scelges, og Qer er opsat scerhgt mcerkede
- indsamlingskasser. | tilfcelde af skrotning af

Madler strom apparatet, skal batterierne fiernes fra det og

50 kHz, 100 pA deponeres ogsd pd indsamlingsstederne.

Meddelelse fra Federal Communications Commission og canadiske ICES

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grcenserne for en klasse B digital enhed i
henhold til del 15 af FCC-reglerne og canadiske ICES-003. Disse greenser er designet til at give rimelig
beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstrdle
radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne,
fordrsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme
interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forarsager skadelig interferens pé radio- eller tv-
modtagelse, hvilket kan fastslds ved at slukke og toende for udstyret, opfordres brugeren til at forsege at
korrigere interferensen ved hjcelp af en eller flere af falgende foranstaltninger:

-Reorienter eller flyt modtagerantennen.

+@g afstanden mellem udstyret og modtageren.

«Tilslut udstyret til en stikkontakt p& et andet kredsleb end det, som modtageren er tilsluttet.

*Konsulter forhandleren eller en erfaren radio- eller tv-tekniker for at f& hjcelp.

Zndringer

FCC kreever, at brugeren underrettes om, at enhver cendring eller modifikation foretaget p& denne enhed,
som ikke udtrykkeligt er godkendt af Tanita Corporation, kan annullere brugerens myndighed til at betjene
udstyret.
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